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3.4 Minimální rychlost průtoku pláštěm: 6,5 ml/min 

Tento parametr je nejasný. Předpokládám, že se jedná o požadavek na objem průtoku nosné kapaliny 
„sheath fluid“ systémem fluidky průtokového cytometru. Zároveň předpokládáme, že Zadavatel tento 
parametr zdůrazňuje ve snaze ušetřit za provoz průtokového cytometru a požaduje co možná nejnižší 
spotřebu/průtok nosné kapaliny „sheath fluid“. 

DOTAZ: 

Mohl by Zadavatel ve smyslu jednoznačného zadání Technické specifikace upravit tento bod na nové 
znění: 

3.4 Maximální rychlost průtoku nosné kapaliny (Sheath fluid): 6,5 ml/min? 

Odpověď: 

Zůstává v platnosti zadaná verze, tj. uvedený parametr splňují zařízení, kde rychlost průtoku nosné 
kapaliny pláštěm je 6,5 ml/min a výše. 


